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สกดัอยา่งนอ้ย 
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สอดไมส้ าลเีขา้ไปในรู
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กรุณาท าความ

สะอาดมอืกอ่นเริม่

การทดสอบ

น าไมส้ าลอีอกจาก

บรรจภุัณฑ ์
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ใชไ้มอ้นัเดยีวกนั

ท าซ ้ากบัรูจมกูอกี

ขา้งหนึง่

บบีหลอด

สกดัรวมกบั

ส าลทีีป่ลาย

ไม ้
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15 นาทีกรุณารอ 15 นาทกีอ่น
ตรวจสอบผลอยูบ่น
ตลบั โปรดใหต้ลบัวาง
อยูบ่นพืน้ผวิเรยีบ
ตลอดระยะเวลานี้

ทิง้ไมส้ าล ีหลอดน ้ายา

และตลบัทดสอบทีใ่ช ้

แลว้ทัง้หมดลงในถงุ

ปลอดสารพษิ

ท าความสะอาด

มอืหลงัการ

ทดสอบ

16

ส าหรับการทดสอบแอนตเิจนอยา่งรวดเร็วของวธิแีอบบอต แพนไบโอ

กอ่นเริม่การทดสอบโปรด
น าไมส้ าลหีนึง่อนั
อปุกรณ์ทดสอบหนึง่ชดุ 
ขวดน ้ายาหนึง่ขวดและ
หลอดสกดัหนึง่หลอด 
น าอปุกรณ์ทดสอบออก
จากบรรจภุัณฑ์

3
ถอดฝาออกจากขวด
น ้ายา ถอืขวดน ้ายาใน
แนวตัง้ และเตมิดว้ย
น ้ายาลงในหลอดสกดั
จนไหลขึน้ถงึเสน้จขุอง
หลอดสกดั
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9 หักไมส้ าลทีี่
จดุหัก แลว้ทิง้
ไมส้ าลไีวใ้น
หลอด
ปิดฝาของ
หลอดสกดั

เปิดฝาหัวฉีดที่

ดา้นลา่งของ

หลอดสกดั
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บบีสารละลาย 5 หยดลงใน

บอ่ตวัอยา่งบนอปุกรณ์

ทดสอบ ปิดฝาหัวฉดีเมือ่คณุ

ท าเสร็จแลว้

ค ำแนะน ำในกำรทดสอบดว้ยตนเอง

อยา่ด าเนนิการทดสอบหาก

มเีลอืดก าเดาไหลใน
24 ชัว่โมงทีผ่า่นมา

มกีารผา่ตัดจมกู

ในชว่ง 4 สปัดาหท์ี่

ผา่นมา

มอีาการบาดเจ็บที่

ใบหนา้ในชว่ง 8 

สปัดาหท์ีผ่า่นมา

ขัน้ตอนในการทดสอบ

2.0 ซม. 2.0 ซม.

อา่นผลลพัธบ์นตลบัทดสอบ

หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้ทัง้

ทีต่ าแหน่งตวัอกัสร "C" และ 

"T" แสดงวา่ผลการทดสอบ

ในเชงิบวก โปรดไปพบแพทย์

เพือ่รับการประเมนิและการ

ทดสอบเพิม่เตมิเพือ่ยนืยัน

หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้ที่
ต าแหน่งตวัอกัสร “C” เทา่นัน้
แสดงวา่ผลการทดสอบเชงิลบ

หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้ทีต่ าแหน่งตวั

อกัสร "T" เทา่นัน้ แสดงวา่การทดสอบ

ไมถ่กูตอ้ง โปรดท าการทดสอบซ ้ากบั

ชดุทดสอบอืน่

เชงิบวก เชงิลบ ไมถ่กูตอ้ง


