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ใสส่ารละลาย 4 หยด

ลงในบอ่ตัวอยา่งบน

ตลับทดสอบ 

15 นาทีกรณุารอ 15 นาทกีอ่นตรวจสอบผล
อยูบ่นตลับ โปรดใหต้ลับวางอยูบ่น
พืน้ผวิเรยีบตลอดระยะเวลานี้

เชงิบวก เชงิลบ ไมถ่กูตอ้ง
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กอ่นเริม่การทดสอบโปรดน าไมส้ าลี
หนึง่อนัอปุกรณ์ทดสอบหนึง่ชดุ 
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มเีลอืดก าเดาไหลใน
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เอสด ีไบโอเซน็เซอร์
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หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้

ทัง้ทีต่ าแหน่งตัวอกัสร "C" 

และ "T" แสดงวา่ผลการ

ทดสอบในเชงิบวก โปรดไป

พบแพทยเ์พือ่รับการประเมนิ

และการทดสอบเพิม่เตมิเพือ่

ยนืยัน

หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้ที่
ต าแหน่งตัวอกัสร “C” เทา่นัน้ 
แสดงวา่ผลการทดสอบเชงิลบ

หากคณุเห็นเสน้ปรากฏขึน้ทีต่ าแหน่ง

ตัวอกัสร "T" เทา่นัน้ แสดงวา่การ

ทดสอบไมถ่กูตอ้ง โปรดท าการ

ทดสอบซ ้ากบัชดุทดสอบอืน่


